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INTENDED USE
BBL™ PYR Reagent Droppers are used in the rapid presumptive identification of group A 
β-hemolytic streptococci and group D enterococci.1,2

SUMMARY AND EXPLANATION
PYR Reagent Droppers are used in a rapid test for determining the ability of bacteria to produce
pyrrolidonyl peptidase. The production of pyrrolidonyl peptidase (PYRase) has been widely used
as an aid in differentiating certain streptococci species.1-3 Following incubation of organisms with
a PYR substrate, the reagent (cinnamaldehyde) is added. Color development indicates a positive
reaction. The color change is both rapid and long lasting, making results easy to interpret.

PRINCIPLES OF THE PROCEDURE
Pyrrolidonase peptidase activity can be evaluated by the hydrolysis of pyroglutamyl-
β-naphthylamide (L-pyrrolidone-β-naphthylamide [PYR]) into L-pyrrolidone and 
β-naphthylamine, which combines with a PYR reagent to produce a red color.4,5

PYR Reagent Droppers can be used with any PYR substrate. The substrate may be impregnated
onto a paper disc or incorporated into agar or broth. After incubation with the substrate, the
reagent is added. The reaction can be read after 2 min.

REAGENTS
PYR Reagent Droppers contain 0.5 mL of 0.015% p-dimethylaminocinnamaldehyde in acetic acid.

Warnings and Precautions:
For in vitro Diagnostic Use.
Follow proper laboratory procedures in handling and disposing of infectious materials. PYR reagent
is very acidic. Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. Rinse thoroughly with water if
spilled.
Storage Instructions: Store at room temperature 15 – 30ºC (59 – 86ºF). Protect from light. Each
dropper is good for one day’s use after breaking ampule.
Product Deterioration: This reagent is hermetically sealed in an ampule, which affords
protection of the solution from chemical instability until the expiration date. It is normal for
cinnamaldehyde to change from yellow (yellow-orange) to orange to red upon storage. This
does not affect the performance of the reagent.

PROCEDURE
Material Provided: PYR Reagent Droppers.
Materials Required But Not Provided: Ancillary culture media, PYR substrate discs, broth or
agar, quality control organisms and laboratory equipment as required for these procedures.

Test Procedures:
To use PYR Reagent Droppers, hold upright and POINT TIP AWAY FROM YOURSELF. Grasp the
middle with thumb and forefinger and squeeze gently to break ampule inside the dropper.
Caution: Break ampule close to its center one time only. Do not manipulate the dropper any
further as the plastic may puncture and injury may occur. Tap bottom of dropper on the
tabletop a few times. When ready for use, invert for convenient drop-by-drop dispensing of
reagent.

PYR Broth: Dispense 1 or 2 drops (depending on sample size) of reagent into a PYR Broth which
has been incubated at 35ºC for 24 h. Observe for a red color development within 1 – 2 min
indicating a positive test. A negative test is indicated by a yellow color development.
PYR/Esculin Disc: Place the disc on the agar surface of a primary isolation plate of colonies to be
tested. Isolated colonies from an 18 – 24 h culture should be selected for testing. Inoculate a small
area of the disc surface with a sterile loop or wooden applicator stick. Replace the lid and incubate
the plate aerobically at 35 – 37ºC for 15 min. After interpreting the esculin reaction, dispense 1 or
2 drops of reagent onto the disc. Observe for a red color development within 1 – 2 min indicating
a positive test. No color development indicates a negative test.

User Quality Control:
Examine the reagent for signs of deterioration (see “Product Deterioration”). Positive
(Streptococcus pyogenes ATCC™ 19615 and Enterococcus faecalis ATCC 29212) and negative
(Streptococcus agalactiae ATCC 10386) controls should be performed along with the organisms
to be tested.
Quality control requirements must be performed in accordance with applicable local, state
and/or federal regulations or accreditation requirements and your laboratory’s standard Quality
Control procedures. It is recommended that the user refer to pertinent NCCLS guidance and CLIA
regulations for appropriate Quality Control practices.

RESULTS
Positive: Pink to red. Negative: No color change or yellow-orange. Consult appropriate
references for PYR reactions with specific organisms.4,5

LIMITATIONS OF THE PROCEDURE
1. Allow at least 2 min for the color to develop before considering the PYR test negative.
2. This test should only be used on β-hemolytic streptococci and Enterococcus species.

Staphylococcus species, most Corynebacterium haemolyticum, and some Micrococcus species
are PYR positive, as well as some Enterobacteriaceae and other gram-negative bacilli.6,7

3. Use only pure cultures. Mixed cultures may produce misleading results.

PYR Reagent Droppers
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PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Godsey, Schulman and Eriquez reported that 100% of group A streptococci and 100% of group
D enterococci hydrolyzed PYR producing a positive test result.8 They also reported that there
were no false positive results obtained when testing group D nonenterococci or streptococci
belonging to groups B,C,F, or G.8 False positive PYR reactions have been reported by Bosley,
Facklam and Grossman when aerococci were test.9 Oberhofer found that S. haemolyticus,
S. intermedius and S. warneri gave strong positive PYR reactions while all other species of
staphylococci were found to be negative.10

An internal study was conducted comparing BBL PYR Reagent and another commercially
available PYR Reagent.11 As summarized in the table, all reactions were identical for the 6
strains tested using both PYR reagents.

Organism BBL Commercial
Reagent Reagent

Streptococcus pyogenes ATCC 10389 + +
Streptococcus agalactiae ATCC 4768 - -
Enterococcus faecalis ATCC 29212 + +
Streptococcus pygenes ATCC 19615 + +
Streptococcus bovis ATCC 9809 - -
Streptococcus sp. Group B ATCC 12386 - -

AVAILABILITY

Cat. No. Description
261196 BBL™ PYR Reagent Droppers, packaged 50 droppers/carton.
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PYR Reagent Droppers
APPLICATION
Les BBL PYR Reagent Droppers (compte-gouttes du réactif PYR) servent à l'identification
présomptive rapide des streptocoques β-hémolytiques du groupe A et des entérocoques du
groupe D.1,2

RESUME ET EXPLICATION
Les PYR Reagent Droppers sont utilisés dans un test rapide de mise en évidence de la capacité des
bactéries à produire la pyrrolidonyl peptidase. La production de pyrrolidonyl peptidase (PYRase) a
été largement utilisée comme moyen de différencier certaines espèces de streptocoques.1-3 Suite à
l'incubation des organismes en présence d'un substrat PYR, le réactif (cinnamaldéhyde) est ajouté.
L'apparition d'une coloration est signe d'une réaction positive. Le changement de couleur est à la
fois rapide et durable, ce qui rend les résultats faciles à interpréter.

PRINCIPES DE LA METHODE
L'activité de la pyrrolidonyl peptidase peut être mise en évidence par l'hydrolyse du pyroglutamyl-
β-naphthylamide (L-pyrrolidone-β-naphthylamide [PYR]) en L-pyrrolidone et en β-naphthylamine,
laquelle se lie à un réactif PYR et donne une coloration rouge.4,5

Les PYR Reagent Droppers peuvent être utilisés avec tout substrat PYR. Le substrat peut imprégner
un disque en papier ou être incorporé dans une gélose ou un bouillon. Après une incubation en
présence du substrat, le réactif est ajouté. La réaction peut être lue au bout de 2 min.

REACTIFS
Les PYR Reagent Droppers contiennent 0,5 mL de p-diméthylaminocinnamaldéhyde dilué à
0,015 % dans l'acide acétique.

Avertissements et précautions :
Réservé au diagnostic in vitro.
Appliquer les procédures de laboratoire en vigueur pour manipuler et jeter tout matériau
infectieux. Le réactif PYR est très acide. Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les
muqueuses. Rincer soigneusement à l'eau en cas de déversement.
Instructions pour la conservation : Conserver à température ambiante (15 – 30 °C). Garder à
l'abri de la lumière. Chaque compte-gouttes reste bon à utiliser pendant une journée une fois
que l'ampoule a été cassée.
Détérioration du produit : Ce réactif est hermétiquement scellé dans une ampoule assurant
une protection contre une instabilité chimique de la solution jusqu'à la date de péremption. Il
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est normal pour le cinnamaldéhyde de passer du jaune (jaune-orange) à l'orange puis au rouge
pendant le stockage. Le changement de coloration n'affecte pas la performance du réactif.

METHODE
Matériaux fournis : PYR Reagent Droppers.
Matériaux requis mais non fournis : Milieux de culture auxiliaires, disques de substrat PYR,
bouillon ou gélose, organismes de contrôle de qualité et matériel de laboratoire requis par ces
procédures.

Modes opératoires :
Pour utiliser un PYR Reagent Dropper, le tenir verticalement et DIRIGER L'EXTREMITE A
L'OPPOSE DE SOI. Saisir le milieu entre le pouce et l'index et presser doucement pour casser
l'ampoule à l'intérieur du compte-gouttes. Attention : Briser l'ampoule en son centre une fois
seulement. Ne pas manipuler davantage le compte-gouttes car le plastique risquerait de se
percer et des blessures pourraient en résulter. Tapoter plusieurs fois le fond du compte-gouttes
sur la paillasse. Au moment de l'utiliser, renverser l'instrument afin de permettre au réactif de
s'écouler goutte à goutte.
BOUILLON PYR : Verser 1 ou 2 gouttes (selon la taille de l'échantillon) de réactif dans un
bouillon PYR qui a été incubé à 35 °C pendant 24 h. Guetter l'apparition d'une coloration
rouge dans les 1 à 2 min qui suivent, ce qui signale un test positif. Un test négatif correspond
à une coloration jaune.
Disque PYR/Esculine : Placer le disque sur la surface d'une gélose en boîte de Pétri d'isolement
primaire contenant les colonies à tester. Il faut choisir des colonies isolées d'une culture âgée
de 18 à 24 h pour le test. Ensemencer une petite superficie du disque avec une anse stérile ou
un applicateur en bois. Remettre le couvercle et incuber la boîte de Pétri en aérobie à 
35 – 37 ºC pendant 15 min. Après avoir interprété la réaction de l'esculine, verser 1 ou 2 gouttes
de réactif sur le disque. Guetter l'apparition de la coloration rouge dans les 1 à 2 min suivantes,
laquelle signale un test positif. L'absence de coloration indique un test négatif.

Contrôle de qualité par l'utilisateur :
Inspecter le réactif à la recherche de signes de détérioration (voir " Détérioration du produit ").
Des contrôles positifs (Streptococcus pyogenes ATCC 19615 et Enterococcus faecalis ATCC
29212) et négatifs (Streptococcus agalactiae ATCC 10386) doivent être effectués avec les
organismes à tester simultanément.
Effectuer les contrôles de qualité conformément à la réglementation nationale et/ou
internationale, aux exigences des organismes d'homologation concernés et aux procédures de
contrôle de qualité en vigueur dans l'établissement. Il est recommandé à l'utilisateur de
consulter les directives NCCLS et la réglementation CLIA concernées pour plus d'informations
sur les modalités de contrôle de qualité.
RESULTATS
Positifs : Coloration rose à rouge. Négatifs : Pas de changement de couleur ou une coloration
jaune-orange. Consulter la documentation appropriée pour les réactions PYR d'organismes
spécifiques.4,5

LIMITES DE LA PROCEDURE
1. Accorder au moins 2 min à la coloration pour apparaître avant de conclure à la négativité

du test PYR.
2. Ce test doit seulement être appliqué aux streptocoques β-hémolytiques et aux espèces

d'Enterococcus. Les espèces de Staphylococcus, la plupart des souches de Corynebacterium
haemolyticum et certaines espèces de Micrococcus sont positives pour PYR ainsi que
certaines Enterobacteriaceae et d'autres bacilles Gram négatifs.6,7

3. Utiliser uniquement des cultures pures. Les cultures mixtes peuvent fausser les résultats.

CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCES
Godsey, Schulman et Eriquez ont rapporté que 100 % des streptocoques du groupe A et 
100 % des entérocoques du groupe D hydrolysaient le réactif PYR et produisaient un résultat
de test positif8. D'autre part, ils ont constaté que la conduite de ces tests sur les espèces non
entérocoques du groupe D et sur les streptocoques des groupes B, C, F ou G ne produisaient
pas de résultats faussement positifs8. Bosley, Facklam et Grossman ont observé des réactions
PYR faussement positives lorsqu'ils ont réalisé ces tests sur des aérocoques.9 Oberhofer a
découvert que les espèces S. haemolyticus, S. intermedius et S. warneri donnaient des réactions
PYR fortement positives tandis que les résultats des autres espèces de staphylocoques étaient
négatifs.10

Une étude interne a été menée pour comparer le BBL PYR Reagent avec un autre réactif PYR
du marché.11 Les résultats obtenus, présentés dans le tableau ci-dessous, indiquent des
réactions identiques pour les 6 souches testées à l'aide des deux réactifs PYR.

Organisme BBL Réactif
Reagent du marché 

Streptococcus pyogenes ATCC 10389 + +
Streptococcus agalactiae ATCC 4768 - -
Enterococcus faecalis ATCC 29212 + +
Streptococcus pygenes ATCC 19615 + +
Streptococcus bovis ATCC 9809 - -
Esp. Streptococcus du groupe B ATCC 12386 - -

CONDITIONNEMENT

No réf. Description
261196 BBL PYR Reagent Droppers, 50 compte-gouttes emballés/carton..

BIBLIOGRAPHIE : voir la rubrique “References” du texte anglais.

PYR Reagent Droppers
VERWENDUNGSZWECK
BBL PYR Reagent Droppers (Tropfpipetten für PYR-Reagenz) dienen zur schnellen präsumtiven
Identifizierung von β-hämolysierenden Streptokokken der Gruppe A und Enterokokken der
Gruppe D.1,2

ZUSAMMENFASSUNG UND ERKLÄRUNG
BBL PYR Reagent Droppers (Tropfpipetten für PYR-Reagenz) dienen zum Nachweis der
Fähigkeit von Bakterien zur Produktion von Pyrrolidonylpeptidase anhand eines Schnelltests.
Die Produktion von Pyrrolidonylpeptidase (PYRase) wird oft als Hilfsmittel für die
Differenzierung bestimmter Streptokokken-Spezies herangezogen.1-3 Das Reagenz
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(Cinnamaldehyd) wird hinzugegeben, nachdem die Mikroorganismen mit einem PYR-Substrat
inkubiert wurden. Eine Farbentwicklung bedeutet eine positive Reaktion. Der Farbumschlag
erfolgt rasch und ist beständig, was die Ergebnisinterpretation erleichtert.

VERFAHRENSGRUNDLAGEN
Die Pyrrolidonylpeptidase-Aktivität kann anhand der Hydrolyse von Pyroglutamyl-
β-naphthylamid (L-Pyrrolidon-β-naphthylamid [PYR]) zu L-Pyrrolidon und β-Naphthylamin, das
in Verbindung mit einem PYR-Reagenz eine rote Färbung bewirkt, beurteilt werden.4,5

BBL PYR Reagent Droppers (Tropfpipetten für PYR-Reagenz) können mit jedem PYR-Substrat
verwendet werden. Das Substrat kann auf ein Papierblättchen imprägniert oder in Agar bzw.
Bouillon gegeben werden. Das Reagenz wird nach der Inkubation mit dem Substrat
hinzugegeben. Die Reaktion kann nach 2 Min abgelesen werden.

REAGENZIEN
BBL PYR Reagent Droppers (Tropfpipetten für PYR-Reagenz) enthalten 0,5 mL 0,015%iges 
p-Dimethylaminocinnamaldehyd in Essigsäure.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
In-vitro-Diagnostikum.
Die geltenden Laborvorschriften zur Handhabung und Entsorgung infektiöser Materialien
beachten. PYR-Reagenzien sind stark sauer. Berührung mit der Haut, den Augen und den
Schleimhäuten vermeiden. Bei Verschütten gründlich mit Wasser spülen.
Aufbewahrung: Bei Raumtemperatur (15 – 30 ºC) lagern. Vor Licht schützen. Jede Tropfpipette
innerhalb eines Tages nach Bruch der Ampulle verbrauchen.
Haltbarkeit des Produkts: Dieses Reagenz befindet sich in einer hermetisch verschlossenen
Ampulle, welche die Lösung bis zum Verfallsdatum vor chemischer Instabilität schützt. Ein
Farbwechsel des Cinnamaldehyds von gelb (gelb-orange) zu orange bis rot während der
Aufbewahrung ist normal und wirkt sich nicht auf die Reagenzienleistung aus.

VERFAHREN
Mitgeliefertes Arbeitsmaterial: BBL PYR Reagent Droppers.
Benötigtes, jedoch nicht mitgeliefertes Arbeitsmaterial: Zusätzliche Kulturmedien, PYR-
Substratblättchen, Bouillon oder Agar, Qualitätskontrollorganismen sowie Laborgeräte, die für
dieses Verfahren benötigt werden.

Testverfahren:
BBL PYR Reagent Droppers (Tropfpipetten für PYR-Reagenz) senkrecht halten. DABEI MUSS
DIE SPITZE VOM ANWENDER WEGWEISEN. Die Mitte zwischen Daumen und Zeigefinger fassen
und leicht zusammendrücken, bis die Ampulle in der Tropfpipette bricht. Vorsicht: Die Ampulle
nur ein Mal in der Mitte brechen. Die Tropfpipette anschließend nicht weiter manipulieren, da
dabei der Kunststoff durchbrochen werden und es zu Verletzungen kommen kann. Mit dem
unteren Ende mehrmals auf die Arbeitsfläche klopfen. Unmittelbar vor Gebrauch
überkopfdrehen, um die tropfenweise Reagenzienabgabe zu ermöglichen.
PYR-BOUILLON: Je nach Probenvolumen 1 – 2 Tropfen Reagenz in eine PYR-Bouillon geben, die
24 Std. lang bei 35 ºC inkubiert wurde. Eine Rotfärbung innerhalb von 1 – 2 Min bedeutet
einen positiven Test. Bei Gelbfärbung ist der Test negativ.
PYR/Äskulin-Testblättchen: Das Testblättchen auf die Agar-Oberfläche einer Primärisolatplatte
der zu testenden Kolonien geben. Zum Testen sollten isolierte Kolonien aus einer 18 – 24 Std.
alten Kultur herangezogen werden. Einen kleinen Bereich der Blättchenoberfläche mit einer
sterilen Öse oder einem hölzernen Applikatorstäbchen inokulieren. Wieder mit dem Deckel
verschließen und die Platte unter aeroben Bedingungen 15 Min lang bei 35 – 37 ºC inkubieren.
Nach Auswertung der Äskulin-Reaktion 1 – 2 Tropfen Reagenz auf das Blättchen geben. Eine
Rotfärbung innerhalb von 1 – 2 Min bedeutet einen positiven Test. Bei Ausbleiben einer
Farbentwicklung ist der Test negativ.

Qualitätskontrolle durch den Anwender:
Das Reagenz auf Anzeichen von Verfall untersuchen (siehe "Haltbarkeit des Produkts").
Positive (Streptococcus pyogenes [ATCC 19615] sowie Enterococcus faecalis [ATCC 29212]) und
negative (Streptococcus agalactiae [ATCC 10386]) Kontrollen sollten gleichzeitig mit den
Testorganismen getestet werden.
Es sind die geltenden gesetzlichen und behördlichen und in den Akkreditierungsbedingungen
festgelegten Vorschriften zur Qualitätskontrolle sowie die laborinternen Standardvorgaben
zur Qualitätskontrolle zu beachten. Anwender sollten die relevanten NCCLS-Dokumente und
CLIA-Vorschriften über geeignete Testverfahren zur Qualitätskontrolle einsehen.

ERGEBNISSE
Positiv: Rosa bis rot. Negativ: Kein Farbumschlag oder gelb-orange. Bitte entsprechende
Literatur über PYR-Reaktionen mit spezifischen Mikroorganismen einsehen.4,5

VERFAHRENSBESCHRÄNKUNGEN
1. Vor der Bewertung des PYR-Tests als negativ mindestens 2 Min auf einen Farbumschlag

warten.
2. Dieser Test sollte nur für β-hämolysierende Streptokokken und Entercoccus-Spezies

herangezogen werden. Staphylococcus-Spezies, die meisten Corynebacterium
haemolyticum-Spezies sowie einige Micrococcus-Spezies sind PYR-positiv, ebenso einige
Enterobacteriaceae und andere gramnegative Bazillen.6,7

3. Nur Reinkulturen verwenden. Mischkulturen können zu irreführenden Ergebnissen führen.

LEISTUNGSMERKMALE
Godsey, Schulman und Eriquez berichteten, dass 100 % von Streptokokken der Gruppe A und
100 % von Enterokokken der Gruppe D PYR hydrolisierten und damit zu einem positiven
Testergebnis führten.8 Weiterhin konnten sie feststellen, dass beim Testen von Nicht-
Enterokokken der Gruppe D bzw. von Streptokokken der Gruppen B, C, F oder G keine falsch
positiven Ergebnisse auftraten.8 Falsch positive PYR-Reaktionen konnten von Bosley, Facklam
und Grossman bei Aerococcus-Tests beobachtet werden.9 Oberhofer stellte fest, dass 
S. haemolyticus, S. intermedius und S. warneri zu stark positiven PYR-Reaktionen führten,
während alle sonstigen Staphylokokken-Spezies sich als negativ erwiesen.10
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In einer internen Studie wurde BBL PYR Reagent mit einem anderen handelsüblichen PYR-
Reagenz verglichen.11 Wie aus der Tabelle ersichtlich, fielen alle Reaktionen für die mit beiden
PYR-Reagenzien getesteten 6 Stämme identisch aus.

Mikroorganismus BBL Handelsübliches
Reagenz Reagenz

Streptococcus pyogenes ATCC 10389 + +
Streptococcus agalactiae ATCC 4768 - -
Enterococcus faecalis ATCC 29212 + +
Streptococcus pygenes ATCC 19615 + +
Streptococcus bovis ATCC 9809 - -
Streptococcus-Spezies, Gruppe B ATCC 12386 - -

LIEFERBARE PRODUKTE

Best.-Nr. Beschreibung
261196 BBL PYR Reagent Droppers, 50 Pipetten pro Karton.

LITERATUR: S. “References” im englischen Text.

PYR Reagent Droppers
USO PREVISTO
I BBL PYR Reagent Droppers (dropper di reagente PYR) sono usati nell'identificazione rapida
presuntiva di streptococchi β-emolitici di gruppo A ed enterococchi di gruppo D.1,2

SOMMARIO E SPIEGAZIONE
I dropper di reagente PYR sono usati in test rapidi per la determinazione della capacità di
batteri di produrre pirrolidonil peptidasi. La produzione di pirrolidonil peptidasi (PYR) è
ampiamente usata come ausilio nella differenziazione di alcune specie di streptococchi.1-3

Dopo l'incubazione dei microrganismi con un substrato PYR, si aggiunge il reagente (aldeide
cinnamica). Lo sviluppo di colore indica una reazione positiva. La variazione cromatica è rapida
e duratura e facilita quindi l'interpretazione dei risultati.

PRINCIPI DELLA PROCEDURA
L'attività della pirrolidonil peptidasi può essere valutata mediante l'idrolisi della piroglutamil-
β-naftilamide (L-pirrolidone-β-naftilamide [PYR]) in L-pirrolidone e β-naftilamina, che si
combina con un reagente PYR sviluppando un colore rosso.4,5

I dropper di reagente PYR possono essere utilizzati con qualsiasi substrato PYR. Il substrato può
essere impregnato su un disco di carta o incorporato in agar o brodo. Dopo l'incubazione con
il substrato, si aggiunge il reagente. È possibile leggere la reazione dopo 2 min.

REAGENTI
I dropper di reagente PYR contengono 0,5 mL di p-dimetilaminocinnamaldeide allo 0,015% in
acido acetico.

Avvertenze e precauzioni
Per uso diagnostico in vitro.
Manipolare e smaltire tutti i materiali infetti in conformità alla prassi di laboratorio. Il
reagente PYR è molto acido. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di
versamenti accidentali, sciacquare abbondantemente con acqua.
Modalità di conservazione - Conservare a temperatura ambiente (15 – 30 ºC). Proteggere dalla
luce. Ogni dropper può essere usato per un giorno dopo la rottura della fiala.
Deterioramento del prodotto - Questo reagente è ermeticamente sigillato in una fiala che
protegge la soluzione da instabilità chimiche fino alla data di scadenza. Il viraggio dell'aldeide
cinnamica da giallo (giallo-arancio) ad arancio - rosso durante la conservazione, è normale e
non altera la performance del reagente.

PROCEDURA
Materiale fornito - PYR Reagent Droppers
Materiali necessari ma non forniti - Terreni di coltura ausiliari, dischi di substrato PYR, brodo o
agar, microrganismi per controllo di qualità e apparecchiature di laboratorio necessarie per
queste procedure.

Procedure del test
Tenere il dropper di reagente PYR in posizione verticale e RIVOLGENDONE LA PUNTA IN
DIREZIONE OPPOSTA A SÉ. Stringere delicatamente la parte centrale con il pollice e l'indice per
rompere la fiala dentro il dropper. Attenzione - Spezzare la fiala in prossimità del centro una
volta sola. Non manipolare ulteriormente il dropper in quanto la plastica potrebbe perforarsi
e provocare lesioni. Picchiettare alcune volte il fondo del dropper sul piano di lavoro. Una volta
pronto per l'uso, capovolgere il dropper per facilitare la dispensazione goccia a goccia del
reagente.
BRODO PYR - Dispensare 1 o 2 gocce di reagente (a seconda della quantità di campione) in un
brodo PYR incubato a 35 ºC per 24 h. Lo sviluppo di una colorazione rossa dopo 1 – 2 min indica
un risultato positivo, mentre lo sviluppo di una colorazione gialla è indice di risultato negativo. 
Disco PYR/esculina - Posizionare il disco sulla superficie dell'agar di una piastra di isolamento
primario di colonie da testare. Ai fini del test, scegliere colonie isolate di una coltura di 18 – 24
h. Inoculare una piccola porzione della superficie del disco con l'ausilio di un'ansa sterile o di
un bastoncino di legno. Riporre il coperchio e incubare la piastra in aerobiosi a 35 – 37 ºC per
15 min. Dopo aver interpretato la reazione dell'esculina, dispensare 1 o 2 gocce di reagente sul
disco. Lo sviluppo di una colorazione rossa dopo 1 – 2 min indica che il test è positivo, mentre
il mancato sviluppo di colorazione è indice di test negativo.

Controllo di qualità a cura dell'utente
Verificare che il reagente non presenti segni di deterioramento (vedere "Deterioramento del
prodotto"). Analizzare controlli positivi (Streptococcus pyogenes ATCC 19615 ed Enterococcus
faecalis ATCC 29212) e negativi (Streptococcus agalactiae ATCC 10386) insieme ai
microrganismi da testare.
Le procedure prescritte per il controllo di qualità devono essere effettuate in conformità alle
norme vigenti o ai requisiti di accreditazione e alla prassi di controllo di qualità del laboratorio
specifico. Per una guida alla prassi di controllo di qualità appropriata, si consiglia di consultare
le norme CLIA e la documentazione NCCLS in merito.
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RISULTATI
Positivo: rosa-rosso. Negativo: nessuna variazione cromatica o sviluppo di una colorazione
giallo-arancio. Per le reazioni di PYR con microrganismi specifici, consultare la documentazione
appropriata.4,5

LIMITAZIONI DELLA PROCEDURA
1. Prima di considerare negativo il test PYR, attendere lo sviluppo della colorazione almeno

2 min.
2. Utilizzare questo test soltanto su streptococchi β-emolitici ed Enterococcus spp.

Staphylococcus spp., la maggior parte di Corynebacterium haemolyticum e alcune specie
di Micrococcus, nonché determinate Enterobacteriaceae e alcuni batteri gram-negativi
sono PYR-positivi.6,7

3. Utilizzare soltanto colture pure. Le colture miste possono dare risultati inattendibili.

PERFORMANCE
Godsey, Schulman ed Eriquez hanno riportato che il 100% di streptococchi di gruppo A e il
100% di enterococchi di gruppo D hanno idrolizzato PYR producendo un risultato positivo.8
Inoltre, non hanno registrato alcun risultato falsamente positivo allorché hanno testato ceppi
di gruppo D non enterococchi o streptococchi appartenenti ai gruppi B, C, F o G.8 Bosley,
Facklam e Grossman hanno descritto reazioni PYR falsamente positive in caso di test di
aerococchi.9 Oberhofer ha riscontrato reazioni PYR fortemente positive nel caso di S.
haemolyticus, S. intermedius e S. warneri, mentre tutte le altre specie di stafilococchi sono
risultate negative.10

In uno studio interno, BBL PYR Reagent è stato comparato a un altro reagente PYR in
commercio.11 Come riassunto in tabella, le reazioni per i 6 ceppi testati usando entrambi i
reagenti PYR sono risultate tutte identiche.

Microrganismo Reagente Reagente in
BBL commercio

Streptococcus pyogenes ATCC 10389 + +
Streptococcus agalactiae ATCC 4768 - -
Enterococcus faecalis ATCC 29212 + +
Streptococcus pygenes ATCC 19615 + +
Streptococcus bovis ATCC 9809 - -
Streptococcus sp. gruppo B ATCC 12386 - -

DISPONIBILITÀ

N. di catalogo Descrizione
261196 BBL PYR Reagent Droppers, 50 dropper/confezione.

BIBLIOGRAFIA: Vedere “References” nel testo inglese.

PYR Reagent Droppers
USO PREVISTO
BBL PYR Reagent Droppers (cuentagotas de reactivo de PYR) se utilizan en la identificación
rápida presuntiva de los estreptococos β-hemolíticos grupo A y enterococos grupo D1,2.

RESUMEN Y EXPLICACIÓN
PYR Reagent Droppers se utilizan en una prueba rápida para determinar la capacidad de las
bacterias de producir pirrolidonilo peptidasa. La producción de pirrolidonilo peptidasa
(PYRasa) ha sido utilizada ampliamente para ayudar en la diferenciación de determinadas
especies de estreptococos1-3. Después de la incubación de los organismos con un substrato de
PYR, se agrega el reactivo (cinamaldehído). La producción de un cambio de color indica una
reacción positiva. El cambio de color es rápido y duradero, lo cual facilita la interpretación de
los resultados.

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO
La actividad de la pirrolidonilo peptidasa puede ser evaluada por la hidrólisis de piroglutamil-
β-naftilamida (L-pirrolidona-β-naftilamida [PYR]), que produce L-pirrolidona y β-naftilamino,
que se combina con un reactivo de PYR para producir un color rojo4,5.
PYR Reagent Droppers pueden utilizarse con cualquier substrato de PYR. El substrato puede
ser impregnado en un disco de papel o incorporado al agar o el caldo. Después de la
incubación con el substrato, se agrega el reactivo. La reacción puede leerse a los 2 min.

REACTIVOS
PYR Reagent Droppers contienen 0,5 mL de p-dimetilaminocinamaldehído al 0,015% en ácido
acético.

Advertencias y Precauciones:
Para uso diagnóstico in vitro.
Seguir el procedimiento de laboratorio que ha sido establecido para la manipulación y desecho
de materiales infecciosos. PYR reagent es muy ácido. Evitar el contacto con la piel, los ojos y
las membranas mucosas. Si se derrama, enjuagar con abundante agua.
Instrucciones para el almacenamiento: Conservar a temperatura ambiente (15 a 30 °C).
Proteger de la luz. Cada dropper tiene un período de validez de un día tras romper la ampolla.
Deterioro del producto: Este reactivo está sellado herméticamente en una ampolla, la cual
protege la solución contra la inestabilidad química hasta la fecha de caducidad. Es normal que
el color del cinamaldehído cambie de amarillo (amarillo anaranjado) a naranja y posiblemente
a rojo durante el almacenamiento. Esto no afecta el rendimiento del reactivo.

PROCEDIMIENTO
Material suministrado: PYR Reagent Droppers.
Materiales necesarios pero no suministrados: Medios de cultivo auxiliar, discos de substrato de
PYR, caldo o agar, organismos de control de calidad y el equipo de laboratorio necesario para
este procedimiento.

Procedimientos de análisis:
Al usar PYR Reagent Droppers, sostenerlo verticalmente con la PUNTA DIRIGIDA HACIA
AFUERA. Sujetar el envase por la parte media entre el pulgar y el dedo índice y apretarlo con
cuidado para romper la ampolla dentro del dropper. Precaución: Romper una sola vez la
ampolla cerca de su parte central. No manipular más el dropper porque puede perforarse el
plástico y causar lesiones. Golpear suavemente unas cuantas veces la parte inferior del envase
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sobre la mesa. Cuando esté listo para utilizarse, invertir el dropper para poder dispensar
cómodamente el reactivo gota a gota.
CALDO de PYR: Dispensar 1 ó 2 gotas (según el tamaño de la muestra) de reactivo en caldo de
PYR que ha sido incubado a 35º C durante 24 h. Observar si se produce un cambio de color a
rojo en 1 – 2 min, lo cual indica una prueba positiva. Una prueba negativa se indica por la
presencia de un color amarillo.
Disco de PYR/esculina: Colocar el disco sobre la superficie del agar de una placa de aislamiento
primario de las colonias a analizar. Se deben seleccionar colonias aisladas de un cultivo de 
18 – 24 h para el análisis. Inocular una pequeña zona de la superficie del disco con un asa estéril
o aplicador de madera. Volver a colocar la tapa e incubar la placa en condiciones aerobias a 
35 – 37 ºC durante 15 min. Después de interpretar la reacción de la esculina, dispensar 1 ó 2
gotas de reactivo en el disco. Observar si se produce un cambio de color a rojo en 1 – 2 min, lo
cual indica una prueba positiva. La ausencia de cambio en el color indica una reacción negativa.

Control de calidad del usuario:
Examinar si el reactivo presenta signos de deterioro (véase "Deterioro del producto"). Se
deben analizar simultáneamente un control positivo (Streptococcus pyogenes ATCC 19615 y
Enterococcus faecalis ATCC 29212) y un control negativo (Streptococcus agalactiae ATCC 10386)
con los organismos a analizar.
El control de calidad debe llevarse a cabo conforme a la normativa local y/o nacional, a los
requisitos de los organismos de acreditación y a los procedimientos estándar de control de
calidad del laboratorio. Se recomienda consultar las instrucciones de NCCLS y normativas de
CLIA correspondientes para obtener información acerca de las prácticas adecuadas de control
de calidad.

RESULTADOS
Positivo: Rosa a rojo. Negativo: Ausencia de cambios de color o color amarillo anaranjado.
Consultar las referencias adecuadas para las reacciones del PYR con organismos específicos4,5.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO
1. Dejar transcurrir al menos 2 min para que se produzca el cambio de color antes de

interpretar la prueba de PYR como negativa.
2. Esta prueba debe utilizarse sólo con estreptococos β-hemolíticos y especies de

Enterococcus. Las especies de Staphylococcus, la mayoría de las Corynebacterium
haemolyticum y algunas especies de Micrococcus son positivas al PYR, además de algunos
Enterobacteriaceae y otros bacilos gram-negativos6,7.

3. Utilizar únicamente cultivos puros. Los cultivos mixtos pueden producir resultados
engañosos.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
Godsey, Schulman y Eriquez informaron que el 100% de los estreptococos de grupo A y el
100% de los enterococos de grupo D hidrolizaron PYR y produjeron un resultado de análisis
positivo8. También reseñaron que no se obtuvieron resultados positivos falsos al analizar
organismos no enterococos de grupo D o estreptococos de los grupos B,C,F o G8. Bosley,
Facklam y Grossman informaron reacciones de PYR positivas falsas en la prueba de aerococos9.
Oberhofer descubrió que S. haemolyticus, S. intermedius y S. warneri daban reacciones de PYR
positivas mientras que todas las demás especies de estafilococos producían resultados
negativos10.
En un estudio interno se comparó BBL PYR Reagent con otro reactivo PYR disponible
comercialmente11. Como se observa en la tabla, todas las reacciones fueron idénticas para los
6 organismos analizados con los dos reactivos PYR

Organismo BBL Reactivo
Reagent comercial

Streptococcus pyogenes ATCC 10389 + +
Streptococcus agalactiae ATCC 4768 - -
Enterococcus faecalis ATCC 29212 + +
Streptococcus pygenes ATCC 19615 + +
Streptococcus bovis ATCC 9809 - -
Streptococcus sp. grupo B ATCC 12386 - -

DISPONIBILIDAD

Nº ref. Descripción
261196 BBL PYR Reagent Droppers, pqt. de 50 droppers/caja.

REFERENCIAS: Ver “References” en el texto en inglés.
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